UNIFAST® Trad
GENERAL PURPOSE ACRYLIC RESIN

GC UNIFAST Trad is a self curing, fast setting acrylic resin for use in
a variety of dental applications. For use in either pressure or paint-on
techniques.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Repair of dentures.
2. Construction of temporary crowns.
3. Impression trays for individual teeth.
4. Orthodontic plates, splints, check bite and other general
purposes.

CONTRAINDICATIONS

In susceptible individuals, sensitization to the product cannot be ex-
cluded. Use of the product should be discontinued if allergic reactions
A. PRESSURE TECHNIQUE

are observed.
fig.1
The recommended powder / liquid ratio is 1g of !

powder (1st graduation of powder measure) to - ll

DIRECTIONS FOR USE

0.5mL (1st graduation of liquid measure) of liquid.
1. Dispense the required amount of liquid into

the rubber cup as follows : fig.2
a) Remove the protective cap and screw on
the dispensing nozzle (fig. 1) f
b) Pour into the measure provided (fig. 2) é
until the bottom of the meniscus is level =
with the required graduation
(fig. 3). fo3

c) Replace the protective cap to

prevent evaporation.

Add the powder and mix thoroughly

for 10-15 seconds.

. The mixture reaches a dough-state
20-30 seconds after mixing. All
manipulation should be finished before 2 minutes after mixing
when setting starts.

B. PAINT-ON TECHNIQUE

Use standard techniques.
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STORAGE CONDITIONS

Keep dry. Excessive heat and freezing temperatures may impact prod-
uct performance. For optimal performance store in a cool, dark place
(2°C to 37°C / 36°F to 98°F).

(Shelf life: 3 years from date of manufacture).

NOTES
1. Do not use UNIFAST Trad powder or liquid with components of
other brands of acrylic resin.
2. Remove residual resin with a dry gauze after each application.
3. Mop up liquid spills with a dry cloth.

PACKAGES
1. Bottles of powder, 100g, 250g, 1kg.
2. Bottles of liquid, 100g (104mL), 250g

SHADES
1. Crown colours : Ivory.
2. Gingival colours : Pink # 3, Live pink # 8, Pink X.

WARNING
1. The liquid is HIGHLY FLAMMABLE. Avoid sources of ignition.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and
seek medical attention.

Last revised: 11/2013
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UNIVERSALKUNSTSTOFF

GC UNIFAST Trad ist ein selbsthartender Kunststoff mit kurzer
Abbindezeit fiir eine Vielzahl zahnérztlicher und zahntechnischer

Anwendungen. Zur Verwendung mit Druck oder Pinseltechniken
geeignet.

Nur von zahnéarztlichem und zahntechnischem Fachpersonal fiir die
genannten Anwendungsbereiche verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE
1. Reparatur von Prothesen.
2. Herstellung von provisorischen Kronen und Briicken.
3. Individuelle Abformléffel fiir einzelne Zahne.
4. Kieferregulierungsapparaturen, Schienen, Bilregistrierung und
sonstige allgemeine Zwecke.

GEGENANZEIGEN

Bei empfindlichen Personen lasst sich eine Sensibilisierung durch das
Produkt nicht ausschliessen. Solten allergische Reaktionen auftreten,
ist der Gebrauch einzustellen.

VERARBEITUNGSANLEITUNG
A. DRUCKTECHNIK

Das empfohlene Verhaltnis von Pulver/Fliissigkeit

betréagt 1g Pulver (erste Gradeinteilung auf

dem PulvermeRbecher) auf 0,5mL Flissigkeit

(erste Gradeinteilung auf dem

FlissigkeitsmeRbecher).

1. Die erforderliche Flissigkeitsmenge fol-
gendermalen in das Gummigefal geben: é
a) Schutzkappe entfernen und Dosierungs-

duse aufschrauben (Abb. 1).

b) In den bereitgestellten MeRbecher
gieRen (Abb. 2), bis der Boden
des GieRspiegels auf einer Ebene
mit der erforderlichen Gradein-
teilung ist (Abb. 3).

Schutzkappe wieder aufsetzen,
um Verdunstungen zu vermeiden.

2. Das Pulver hinzufiigen und griindlich 10-15 Sekunden vermis-
chen.

3. 20-30 Sekunden nach dem Anmischen hat das Material eine
teigartige Konsistenz. Die Bearbeitung sollte 2 Minuten nach dem
Anmischen, bevor der Abbindung beginnt, abgeschlossen sein.

B. PINSELTECHNIK
Verarbeitung in der (blichen Standardtechnik.

Abb. 2

LAGERBEDINGUNGEN

Trocken lagern. Exzessive Hitze und Gefriertemperaturen kénnen
Auswirkungen auf die Leistung des Produktes haben. Fir eine optimale
Leistung an einem kihlen und dunklen Ort lagern

(2°C to 37°C / 36°F to 98°F).

(Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum).

ANMERKUNGEN
1. UNIFAST Trad Pulver oder Flissigkeit nicht mit Komponenten
anderer Kunststoffmarken verwenden.
2. Kunststoffreste mit trockenem Tuch nach jeder Anwendung
entfernen.
3. Flissigkeitsspritzer mit trockenem Tuch wegwischen.

HANDELSFORMEN
1. Flaschen mit Pulver, 100g, 250g, 1kg. (Europa: 100g, 2509, 1kg).
2. Flaschen mit Flussigkeit, 100g (104mL), 250g

FARBEN
1. Farbe der Kronen : Elfenbein.
2. Gingiva-Farben : Rosa # 3, Hellrosa # 8 (geadert, Rosa X).

ACHTUNG B
1. Die Flussigkeit ist LEICHT ENTZUNDLICH. Von Entziindungsh-
erden fernhalten.
2. Bei Kontakt mit den Augen, sofort mit Wasser ausspiilen und einen
Arzt aufsuchen.

Zuletzt aktualisiert: 11/2013

UNIFAST™ Trad [ mitons sono
RESINE AUTOPOLYMERISABLE A USAGES
MULTIPLES

GC UNIFAST Trad est une résine acrylique autopolymérisable a prise
rapide pour de multiples utilisations.

Ce produit est réservé a I'Art Dentaire selon les recommandations
d'utilisations.

INDICATIONS
1. Réparation de prothéses
2. Réalisation de couronnes provisoires
3. Porte empreinte pour dents individuelles.
4. Plaques orthodontiques, atelles, cire d’enregistrement et autres
usages.

CONTRE-INDICATIONS

Une sensibilité au produit chez des personnes prédisposées n’est pas
a exclure. Si des réactions allergiques se manifestent, cesser d'utiliser
le produit.

MODE D’EMPLOI
A. TECHNIQUE COMPRESSIVE
Le ratio Poudre/Liquide recommandé est de 1g

de poudre (1ére graduation de la mesure) @
et 0,5mL (premiere graduation de la pipette) de -
liquide.

1. Verser la quantité nécessaire de liquide
dans le godet en caoutchouc comme
indiqué ci-dessous: y
a) Retirer le capuchon de protection et E

visser 'embout distributeur. (Fig.1) =
b) Verser la quantité de liquide dans
la mesure fournie (Fig 2) jusqu’a la
graduation choisie. (Fig 3)
c) Replacer le capuchon protecteur
pour éviter toute évaporation.

. Ajouter la poudre et mélanger rapi-
dement pendant 10 a 15 secondes.

. Le mélange atteint sa consistance
pateuse 20-30 secondes aprées le mélange. Toute manipulation
doit étre terminée dans les 2 mn qui suivent le début du mélange
car la prise commence.

B. TECHNIQUE AU PINCEAU

Utiliser les techniques classiques.

Fig.2
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CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec. La chaleur excessive et des températures
trop froides peuvent influer sur les performances du produit. Pour des
performances optimales, conserver dans un endroit frais et sombre
(2°Ca37°C/36°Fag98°F).

(Péremption: 3 ans a partir de la date de fabrication).

NOTES
1. Ne pas mélanger la poudre et le liquide UNIFAST Trad avec les
composants de résines acrylique d’une autre marque.
2. Retirer les résidus de résine avec de la gaze seche aprés chaque
utilisation.
3. Nettoyer le liquide renversé avec un chiffon propre.

CONDITIONNEMENT
1. Flacons de poudre : 100g, 250g, 1kg
2. Flacons de liquide : 100g (104mL), 250g

TEINTES
1. Pour couronnes : Ivoire.
2. Pour gencives : Rose #3, rose de blanc #8, rose x.

ATTENTION
1. Le liquide est hautement inflammable. Conserver a I'écart de toute
source de chaleur.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement a I'eau et
demander un avis médical.

Derniére mis & jour: 11/2013

Leggere attentamente le instruzioni

UNIFAST™ Trad [=iie
RESINA ACRILICA MULTIUSO

UNIFAST Trad GC E una resina acrilica autopolimerizzabile ad induri-
mento rapido adatta per numerose applicazioni odontotecniche. PuU
essere utilizzata sia a pressione che con tecnica di riporto (paint-on =
applicata a pennello).

Prodotto professionale odontoiatrico da usare per le indicazioni
raccomandate.

INDICAZIONi raccomandate
1. Riparazioni di protesi.
2. Costruzione di Corone provvisorie
3. Cucchiai d’impronta per singoli elementi
4. Apparecchi ortodontici, splintaggi, controllo della masticazione ed
altre applicazioni generali.

CONTROINDICAZIONI

In casi di particolare sensibilita individuale non e possibile escludere
una sensibilizzazione al prodotto. Nel caso intervengano reazioni
allergiche & necesario sospendere I'uso del prodotto stesso.

ISTRUZIONI PER L’ USO
A. TECNICA A PRESSIONE .
Il rapporto standard polvere / liquido E di 1g di pol-
vere (prima graduazione del misurino delle pol- @
vere) su 0,5mL di liquido (prima graduazione del -
misurino dei liquidi).
1. Versare la quantit necessaria di liquido nella | fig.2
scodella in gomma:
a) Rimuovere il tappo di chiusura ed f
avvitare il beccuccio (fig. 1) E
b) Versare nel misurino (fig. 2 ) fino a che il L=
fondo del menisco E al livello
(fig. 3) del valore richiesto.
c) Riavvitare il tappo di chiusura, per
evitare evaporazione.

. Aggiungere la polvere e miscelare
accuratamente per 10-15 secondi.

. Il prodotto miscelato raggiunge uno
stato pastoso circa 20-30 secondi
dopo la miscelazione. Ogni manipolazione deve cessare entro 2
minuti dopo la miscelazione, perchE ha inizio I'indurimento.

B. TECNICA DI RIPORTO (PAINT-ON)

Usare la tecnica standard.
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CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO

Tenere asciutto. Temperature troppo alte o troppo basse possono
influire sulla performance del prodotto. Per una performance ottimale
conservare in luogo fresco e buio (fra 2°C e 37°C / fra 36°F e 98°F).
(Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione).

NOTE
1. Non usare le polveri o i liquidi UNIFAST Trad con componenti di
resine acriliche di altra marca.
2. Dopo ogni applicazione rimuovere con una garza la resina in
eccesso
3. Asciugare gocce di liquido con uno strofinaccio asciutto.

CONFEZIONI
1. Flaconi di polvere : 100g , 250g , 1kg.
2. Flaconi di liquido : 100g ( 104mL), 250g

TONALITA’ COLORE
1. Color dente : Avorio.
2. Colore mucosa gengivale : Rosa # 3, Rosa vivace # 8, Rosa X .

ATTENZIONE
1. Il liquido E volatile ed ALTAMENTE INFIAMMABILE. Tenere lon-
tano da sorgenti di fuoco.
2. In caso di contatto con occhi, lavare immediatamente con acqua
e rivolgersi ad un Medico

Ultima revision: 11/2013

Antes de usar, lea detalladamente

U N I FASTTM Trad las instrucciones de uso.
RESINA ACRILICA DE USO GENERAL

GC UNIFAST Trad es una resina acrilica de fraguado rapido au-
topolimerizable para uso en multiples aplicaciones odontolégicas. Para
uso en las técnicas de vertido o pincelado.

Sélo para uso de profesionales de la odontologia en las indicaciones re-
comendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
1. Reparacion de protesis.
2. Construccion de coronas provisionales.
3. Cubetas de impresion para dientes individuales.
4. Placas ortodonticas, férulas, registro de mordida y otras aplica-
ciones generales.

CONTRAINDICACIONES

En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas per-
sonas. Debe suspenderse el uso del producto si se observan reac-
ciones alérgicas.

INSTRUCCIONES DE USO
A. TECNICA DE VERTIDO

La proporcion recomendada de polvo/liquido es

de 1g de polvo (primera marca del medidor de @

polvo) por 0.5ml (primera marca del medidor de -
liquido) de liquido

1. Dispense la cantidad requerida en el vaso | fg2

de goma como se indica:
a) Retire la tapa protectora y enrosque la ‘

boquilla de dispensado (fig. 1) E

b) Eche dentro la cantidad suministrada =

(fig. 2) hasta alcanzar el nivel con

la graduacion necesaria (fig. 3).

c) Coloque la capa protectora para
prevenir la evaporacion.

Afada el polvo y mezcle perfecta-

mente durante 10-15 segundos. .

3. La mezcla adquiere un estado pas-
toso 20-30 segundos tras la mezcla.
Toda manipulacion debe acabar antes de 2 minutos tras el
_mezclado, cuando comienza el fraguado.

B. TECNICA DE PINCEL

Use las técnicas estandar.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga seco. El exceso de calor y las bajas temperaturas pueden
afectar el rendimiento del producto. Para un rendimiento 6ptimo
almacenar en un lugar fresco y oscuro (2°Ca37°C/36°Fa98 ° F).
(Caducidad: 3 afos desde la fecha de fabricacion).

NOTAS
1. No use UNIFAST Trad polvo o liquido con componentes de otras
marcas de resinas acrilicas.
2. Retire la resina residual con una esponja seca tras cada
aplicacion.
3. Elimine las salpicaduras de liquido con un pafio seco.

PRESENTACION
1. Botellas de polvo, 100g, 250g, 1kg.
2. Botellas de liquido, 100g (104ml), 250g

COLORES
1. Colores para coronas: Ivory.
2. Colores gingivales: Rosa # 3, Rosa Vivo # 8, Rosa X.

ADVERTENCIAS
1. El liquido es ALTAMENTE INFLAMABLE. Evite fuentes de
ignicion.
2. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua
y busque atencion médica.

Ultima revision: 11/2013



UNIFAST™ Trad
KUNSTSTOF VOOR ALGEMENE TOEPASSING

GC UNIFAST Trad is een zelfhardende en snelhardende
kunsthars met een breed toepassingsgebied. Zowel geschikt voor de
bulk- als de penseeltechniek.

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig
gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
1. Reparatie van prothesen.
2. Vervaardigen van tijdelijke kronen.
3. Afdrukkapje voor individueel element.
4. Orthodontische platen, splints, beetcontrole en andere algemene
toepassingen.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet
worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan
moet de toepassing in die gevallen worden gestopt.

GEBRUIKSAANWIJZING
A. BULKTECHNIEK
De aanbevolen poeder-vioeistofverhouding is 1g
poeder (1st deelstreep op het poedermaatje) op
0,5 mL (1st deelstreep op vloeistofmaatje)
vloeistof.
1. Voeg als volgt de gewenste hoeveelheid | 4,
vloeistof in de rubber cup:
a) Verwijder de beschermdop en schroef de y
doseertip op zijn plaats (fig. 1) é
b) Giet in het bijgeleverde vloeistofmaatje =
(fig. 2) totdat de bodem van de —
meniscus gelijk staat met de |fied of
gewenste deelstreep(fig. 3).
c) Breng de beschermdop weer aan
om verdamping te voorkomen.

. Voeg poeder toe en meng goed
gedurende 10-15 seconden.

. Het mengsel bereikt een deegachtig
stadium 20-30 seconden na het beéindigen van het mengen.
Alle handelingen moeten verricht zijn binnen 2 minuten na het
beéindigen van het mengen omdat daarna de uitharding begint.

B. PENSEELTECHNIEK

Pas gebruikelijke technieken toe.
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BEWAAROMSTANDIGHEDEN

Droog opslaan. Excessieve warmte of vriestemperaturen kunnen
de werking van het product beinvioeden. Voor optimale werking het
materiaal op een koele en droge plaats bewaren.

(tussen 2°C / 36F en 37°C / 98F).

(Houdbaarheid: 3 jaar vanaf de datum van fabricage).

OPMERKINGEN
1. Meng poeder en vioeistof van UNIFAST Trad niet met componen-
ten van een ander merk kunsthars.
2. Verwijder na elke toepassing het restant kunsthars met een droog
gaasje.
3. Neem gemorste vloeistof op met een droge doek.

VERPAKKINGEN
1. Fles met poeder: 100g, 250g, 1kg.
2. Fles met vioeistof: 100g (104mL), 2509

KLEUREN
1. Tandkleuren : Ivory.
2. Gingiva kleuren : Pink # 3, Live pink # 8, Pink X.

WAARSCHUWING
1. De vloeistof is licht ontvlambaar. Vermijd ontstekingsbronnen.
2. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en
medisch advies inwinnen.

Laatste herziening: 11/2013

UNIFAST™ Trad
AUTOPOLYMERISERENDE REPARATIONSAKRYL

GC UNIFAST Trad er en selvpolymeriserende akryl med kort afbind-
ingstid. Velegnet til mange dentale opgaver, kan anvendes savel med
presse- som penselteknik.

Dette produkt ber kun anvendes af fagfolk til de beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER
1. Reparation af proteser.
2. Fremstilling af provisoriske kroner.
3. Individuelle skeer til enkelttandsaftryk.
4. Ortodontiske plader, kirurgiske skinner, bidregistrering og andre
almindelige opgaver.

KONTRAINDIKATIONER

Hos overfalsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke
udelukkes. Safremt der opstar allergiske reaktioner, skal brugen af
produktet indstilles.

BRUGSANVISNING

A. PRESSE-TEKNIK

Det anbefalede pulver/vaeske forhold er 1g pulver

(1. meerke pa pulvermalet) til 0,5mL vaeske
(1. maerke pa vaeskemalet).

1. Den gnskede meaengde veeske dispenseres i

gummikoppen saledes:

a) Fjern beskyttelseshaetten fra vaeske- | i,

flasken og paskru dispenseringsspidsen

(fig. 1) ‘
b) Fyld vaeske i malebzegeret (fig. 2) indtil é

undersiden af vaeskemembranen er ud =
for det @nskede malemzerke
(fig. 3).

c) Seet beskyttelseshaetten pa flasken
igen for at undga fordampning.

. Tilseet pulveret og bland grundigt i
10-15 sekunder.

. Blandingen bliver dej-agtig 20-30
sekunder efter blandingen. Hele
handteringen skal overstas inden 2 minutter efter blandingen, da
afbindingen herefter begynder.

B. PENSELTEKNIK

Brug standardteknik
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OPBEVARING

Holdes tgrt. Ekstrem varme eller kolde temperaturer kan influere
produktets egenskaber. For oprimale egenskaber skal materialet
opbevares et mart og koldt sted (mellem 2°C / 36F and 37°C / 98F).
(Holdbarhed: 3 ar fra produktionsdato).

NOTER
1. Brug ikke UNIFAST Trad pulver eller veeske sammen med
komponenter fra andre akrylfabrikater.
2. Fjern overskydende monomer med et tort gaze-stykke efter hver
anvendelse.
3. Sug spildt monomer op med en tor klud.

PAKNINGER
1. Pulver, flaske med 100g, 2509, 1kg.
2. Vaeske, flaske med 104mL (100g ), 2509

FARVER
1. Kronefarver: Ivory.
2. Gingivalfarver: Pink #3, Live pink #8, Pink X.

ADVARSLER
1. Monomer er MEGET BRANDFARLIG. Undga alle anteen-
delseskilder.
2. | tilfzelde af kontakt med gjnene skylles straks og leegehjeelp s@ges
omgéaende.

Sidst revideret: 11/2013

L&s noggrant anvisningarna innan

UNIFAST" Trad [z

AKRYLAT FOR ALLROUNDBRUK

GC UNIFAST Trad &r ett sjdlvhardande, snabbstelnande akrylatmaterial
med en méngd dentala anvandningsomraden. Kan anvandas antingen
med tryck- eller papenslingsteknik.

Endast for dentalt professionellt bruk och pa rekommenderade
indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
1. Proteslagning
2. Framstélining av temporéra kronor.
3. Avtrycksskedar for enskilda tander.
4. Ortodontiska platar, splints, bitningar och andra forekommande
arbetsuppgifter.

KONTRAINDIKATIONER
Hos kéansliga personer kan sensibilisering pga produktens innehall inte
uteslutas. Om allergiska reaktioner uppstar, avbryt anvandningen.

BRUKSANVISNING

A. TRYCKTEKNIK

Det rekommenderade forhallandet pulver/ vatska

ar 1g pulver (férsta graderingen pa pulvermattet)

til 0,5 mL véatska (forsta graderingen pa
vatskemattet).

1. Uppmatning av rekommenderade mangder
pulver och vatska gér till p& detta satt: fig2
a) Avlagsna skruvlocket och skruva pa

doseringspipen (fig 1.) y
b) Fyll det medfdljande matglaset (fig. 2) tils é
lagsta delen av den buktande vétskeytan =]
ar i nivda med 6nskad gradering —
(fig 3). fig.3 4
c) Satt tillbaka skruviocket for att
forhindra avdunstning.

. Tillsatt pulvret och blanda noggrant i
10-15 sekunder.

. Blandningen far en degliknande
konsistens 20-30 sekunder efter
blandningen. Alla manipulationer skall vara avslutade senast 2
minuter efter det blandningen pabérjats.

B. PAPENSLINGSTEKNIK

Anvéand standardteknik.
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VID LAGRING

Forvaras i ett torrt utrymme. Bade hég varme och frost kan ha negativ
inverkan pa produktens egenskaper. For optimala prestanda, forvara i
ett kallt, morkt utrymme (2°C till 37°C / 36°F till 98°F).

(Lagringstid: 3 ar fran tillverkningsdatum).

ANMARKNINGAR
1. Anvand inte UNIFAST Trad pulver eller vatska med komponenter
fran andra marken av akrylatmaterial.
2. Avlagsna vatskedverskott med en torr tork efter varje palaggning.
3. Torka upp vatskespill med torr trasa.

FORPACKNINGAR
1. Flaskor med pulver: 100g, 2509, 1kg.
2. Flaskor med vatska: 100g (104mL), 2509

FARGER
1. Kronfarger : Ivory.
2. Gingivalfarger : Pink #3, Live pink #8, Pink X.

VARNING
1. Vatskan & MYCKET ELDFARLIG. Undvik allt som kan orsaka
antandning.
2. | handelse av 6gonkontakt, skolj omedelbart med vatten och sk
lakarvard.

Reviderad senast: 11/2013

Antes de utilizar leia cuidadosamente

U N I FASTTM Trad as instrugdes de utilizgao.
RESINA ACRILICA DE USO UNIVERSAL

GC UNIFAST Trad € uma resina acrilica autopolimerizavel de presa
répida para varios campos de aplicagdo. A ser usada pela técnica de
pressao ou de aplicagdo com pincel.

A ser utilizado apenas por um profissional dentério para as indicagoes
recomendadas.

INDICAGOES RECOMENDADAS
1. Reparagéo de proteses.
2. Construcao de coroas provisorias.
3. Moldeiras para impressao para dentes individuais.
4. Placas ortodénticas, férulas, verificagdo de mordida e outras
utilizagéo genéricas.

CONTRA-INDICAGOES

Nao é possivel excluir a possibilidade de sensibilizagdo em individuos
susceptiveis. A utilizagcdo do produto deve ser interrompida caso se
observem reacgdes alérgicas.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
A. TECNICA DE PRESSAO
A proporgao de pé / liquido recomendada é de 1g
de po (12 graduagao de pd) para 0.5mL de liquido
(12 graduagao de liquido).
1. Dispensar a quantidade necesséaria de

liquido para o copo de borracha do seguinte | 4,5

modo:

a)Remover a tampa de proteccdo e y
enroscar o bocal (fig. 1) é

b) Deitar no copo de medigdo fornecido =

(fig. 2) até a parte de baixo do —
menisco estar alinhada com a |fied of
linha de graduacéo desejada (fig.
3).

c¢) Repor a tampa de protecgédo para
evitar que o liquido se evapore.

N

. Acrescentar o p6 e misturar bem

durante 10-15 segundos.
. Amistura fica com uma consisténcia de pasta 20-30 segundos de-
pois de misturar.
Toda a manipulagao deve terminar no prazo maximo de 2 minutos
apos a mistura, quando comega a endurecer.
B. APLICACAO COM PINCEL
Utilizar as técnicas padréo.

w

CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local seco. O calor excessivo e baixas temperaturas podem
afetar o desempenho do produto. Para um desempenho ideal
armazenado em um local fresco e escuro (2°Ca37°C/36°Fa98 °F).
(Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico).

NOTAS
1. Né&o utilizar o pé ou o liquido UNIFAST Trad com componentes de
outras marcas de resina acrilica.
2. Eliminar os restos de resina com uma gaze seca depois de cada
aplicacéo.
3. Absorver o liquido derramado com um pano seco.

EMBALAGENS
1. Frascos de po, 100g, 250g, 1kg.
2. Garrafas de liquido, 100g (104mL), 2509

CORES
1. Cores para coroas: Marfim.
2. Cores para gengivas: Rosa # 3, Rosa vivo # 8, Rosa X.

ATENGAO
1. O liquido é muito INFLAMAVEL. Manter afastado de fontes de ig-
nigéo.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua
e consulte o médico.

Ultima revisdo: 11/2013

Mpwv attd TNV £9Q| poyn
TIUPOKOAOVHE BLXBATTE
TIPOOEXTIKK TLG 0dNYiEC XPiONG.

UNIFAST™ Trad

AKPYAIKH PHTINH
FENIKHZ XPHZHZ

To U)\LKO GC UNIFAST Trad glval pioe auTOTIOALMEPLTOMEVN
ToXOTINKTN  akpUAKA  pnTivi) Yl TTowkiAeg 0BoVTLATPLKEG
epappoyéc. Elval OXedLxopevn yix TeXVIkEG dnpiovpyiag
QVOAOYWV péow TIiEONC A PE TO XEPL.

AloT{BeETaL POVO YLX O0DOVTLHTPLKA XPAON KOL YLK TLG
TIPOTELVOHEVEG EVOEIEELG.

MPOTEINOMENEZ ENAEIZEIX
1. EmdL16pOwan 050VTOoTOLKLWV.
2. KATOOKELH TIPOOWPLVUIDV OTEQPAVDV.
3. Kataokeun orrouLva dLokaplwv aTTOTOTTIWONG.
4. Opeoﬁovnmx UNXXVAMGTS, VEPONKES, KAELDLK Kol GANEG
YEVIKEG XPNOELG.

ANTENAEIZEIZ

pX3 &umcrenTonompevoug aoBeveig dev aTToKAElETAL N EPPvion
CUUTITWHATWY. Av napampneouv XANEPYLKEG QVTLOPRTELG
SLKOYTE TN XPAON TOL TTPOLOVTOG,.

OAHTIEZ XPHZHZ

A.TEXNIKH MIEXHZ
H mrpoTtewvdpevn avahoyia okdvng/uypol
elvat 1g okoévng (1n dwxB&Oulon oto @
doaoipeTpo TNg gkovng) Tpog 0.5mL vypol -
(1n dwxB&Oulon oTto dooipeTpo TOUL

uypov. Ew. 2

1. EEw0sioTe ™V KTTALTOVUEVN
TT00OTNTK LYPOD OTO TIAXOTLKO dOxE(D ¢
owé(petgng oTIWG AVOPEPETAL é
TTHPOKATW : =

&) APALPECTE TO TTPOCTRTEVTLKO
KaTréklL koL TOTTOOETAOTE TO
pUYX0g €5WBnang (Euk. 1)

B) TotroBeTOTE LALKO OTO €18LK)
docoipeTpo Tng ouokevaOlG
(Ewk. 2) péxpL vae kohupBel n
ypopun ™g TPWTNG
BLaBaeuLong (Ek. 3).

Y) AVTIKOTOOTAOTE TO PUYXOG HE TO TTPOOTATEVTLKG KATTGKL
TIPOG KTTOPUYN TNG EEATULONG TOL LYPOOL.

2.MNpocBEaTe TN OKOVN KAL GVHPEETE LKAVOTTOLNTIKK yiax 10—
15 BeUTEPONETITA.

3. To pelypa @TGVEL 0TO 0TEBL0 VNG, 20-30 deuTepONETITEX
PET& TV GVGHELEN.
‘OXoL oL XeLpLOPOL TOL LALKOD TIPETTEL V& TENELWOOLY HECK
oe 2 AeTIT& OTTO TNV QVAUELEN KoL TNV évapEn Tou
TIONUMEPLOHOD.

B. TEXNIKH PAINT-ON ( pe To xépv)

XpNOUOTIOLAOTE TIG CUVNOLOPEVEG TEXVLKEG.

Zuvenkeg @OAENG

ALO(Tnpno-ra To TIpoidv o€ Enpd nepLB(x)\)\ov O unepBo)\LKa

VPNAEg n XOUNAéG espuOKpumsg ptropel va eTnpe&oouv
APVNTIKE TNV omoﬁocr] TOU TIPOIOVTOC,. T Wavikn arddoon

(PUAGETE TO TTPOLOV OE HPOTEPO, TKOTEWVO PEPOG

(2°C £g 37°C / 36°F éwg 98°F).

(Atbpkelon TWAC: 3 XpOVLX &TTO THV NUEPOUNVIX TTAPRYWYAC).

SHMEIQZEIX
1. Mnv Xpr]o’tpOTI'OLELTS ™ O'KOVI’] UNIFAST Trad 1 To uypo HE
o'rotxsux aTTO GANX CUOTAMATA KKPUALKWV PNTLVWV TNG
ayopéc.
2. Anouou(puva‘rs ™mv svanopavouca pnTivn pe oTeyvh YT
peT& ottd k&Be &pqpuoyn
3. ZKOUTT{OTE TIG OTAYOVEG TOU LYPOUV HE OTEYVO TTQVL.

ZYZKEYAZIEX
1. MTroukaA&KkLx okévng, 100g, 2509, 1kg.
2. MTroukoA&kLax vypoV, 100g (104mL), 250g

AMOXPQIEIX
1. ATTOXpWOELG OTEQPAVAV : Ivory.
2. ATroxpwoelg oOAwV : PoT # 3, ZwvTavd poT # 8, PoT X.

MPOEIAOMNOIHXZH
1.To vypd elvar Wdlaitepa EYOAEKTO. AtroUyeTe TTYEG
AVEPAEENG.
2.3¢ TrspLTrTwcrr] ETTAPAC g TOLG o@BaApolg Esn)\uvsTs
apéowg pe &pBovo vepd Kkal avalnTelOTE LXTPLKA
OUMPBOLAR.

TeAeutaia avabewpnon Keipévou 11/2013
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