
ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen! FRAvant toute utilisation, lire 
attentivement les instructions d’emploi. ITLeggere attentamente le 

istruzioni prima dell'uso. ESAntes de usar, lea detenidamente 
las instrucciones de uso.

EUGENOL FREE TEMPORARY CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Cementation of temporary crowns and bridges.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any 
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
1. Squeeze equal lengths of Base and Accelerator pastes onto the
 mixing pad.
2. Mix thoroughly for 20-30 seconds.
3. Insert paste into (temporary) crown or bridge and seat onto the
 prepared dry tooth.
4. Allow to set (3 minutes from start of mixing) and trim excess.
 Note:
 1. Setting time can be adjusted by using more or less Base (More
  Base-faster set ; less Base-slower set). Do not go outside Base /
  Accelerator ratio range 3 : 2 to 2 : 3).
 2. If material sticks to tooth or metal, Vaseline may be added up to
  25% of total mix.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 
4-25°C (39.2-77.0°F).
(Shelf life: 3 years from date of manufacture)

PACKAGES
1-1 pkg : 55g Base, 20g Accelerator, Cleaner and mixing pad.

CAUTION
In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek 
medical attention.

Some products referenced in the present IFU may be classified as 
hazardous according to GHS.  
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: 
http://www.gceurope.com/download
or for The Americas
http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.
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EUGENOLFREIER TEMPORÄRER ZEMENT

Nur zum Gebrauch durch den Zahnarzt für die empfohlenen 
Indikationen.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
Zementieren von temporären Kronen und Brücken.

GEGENINDIKATIONEN
In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen 
auftreten. In einemsolchen Fall die Verwendung des Materials 
abbrechen und einen Arzt aufsuchen. 

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. Gleiche Stranglänge von Base und Accelerator auf dem Mischblock
 ausdrücken.
2. 20-30 s gut mischen.
3. Gemischte Paste in (temporäre) Krone oder Brücke und auf den
 präparierten, trockenen Zahn geben.
4. Abbinden lassen (3min nach dem Mischbeginn) und Überschuß
 entfernen. 
 Hinweis:
 1.Die Abbindezeit kann durch den Gebrauch von mehr oder weniger
  Base (mehr Base-schnellere Abbindung; weniger Base-langsamere
  Abbindung) eingestellt werden. Verhältnisbereich Base zu
  Accelerator von 3 : 2 bis 2 : 3 nicht überschreiten. 
 2. Falls das Material am Zahn oder am Metall klebt, kann Vaseline bis
  zu 25% der Gesamtmenge hinzugegeben werden. 

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften:Aufbewahren bei 
Temperaturen zwischen 4- 25°C (39.2- 77.0°F).
(Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum)

PACKUNG
1-1 Packung; 55g Base, 20g Accelerator, Reiniger und Mischblock.

WARNUNGSHINWEIS
Im Falle eines Augenkontaktes, sofort mit Wasser ausspülen und den 
Arzt aufsuchen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug 
genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft 
sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die 
unter folgendem Link erhältlich sind:
http://www.gceurope.com/download
In Amerika gilt folgender Link:
http://www.gcamerica.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer 
anfordern.

Zuletzt aktualisiert : 07/2015
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CIMENT DE SCELLEMENT TEMPORAIRE SANS EUGÉNOL

Ce produit est exclusivement réservé à l'Art dentaire selon les 
recommandations d'utilisations.

INDICATIONS
Scellement temporaire des couronnes et bridges.

CONTRE-INDICATIONS
Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez 
certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et 
consulter un médecin. 

INSTRUCTIONS POUR L’EMPLOI
1. Poser des longueurs égales de Base et d'Accélérateur sur le bloc de
 mélange.
2. Les mélanger 20-30 secondes jusqu'à l'obtention d'une pâte
 homogène.
3. Mettre la pâte mélangée dans la couronne temporaire ou le bridge et
 la placer sur la dent préparée et asséchée.
4. Après la prise (3 minutes), éliminer les excès à l'aide d'un instrument
 adéquat.
 Remarques:
 1. Le temps de prise peut être modifié en prenant davantage de base
  (la prise est plus rapide) ou moins de base (prise plus lente) dans
  les proportions B / A = 3 : 2 ou 2 : 3.
 2. Si le matériau colle à la dent ou au métal, ajouter une certaine
   quantité de vaseline (25% du mélange total).

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conserver à une température de 
4-25°C (39.2-77.0°F). 
(Péremption: 3 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT
Coffret 1-1 : base 55g, accélérateur 20g, agent nettoyant et bloc de 
mélange.

ATTENTION
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et 
consulter un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent 
être classés comme dangereux selon le GHS.
Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles 
sur :
http://www.gceurope.com/download
ou pour l’Amérique
http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour : 07/2015
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CEMENTO PROVVISORIO PRIVO DI EUGENOLO

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte del personale 
odontoiatrico qualificato, limitatamente alla gamma di istruzioni sotto 
riportata. 

INDICAZIONI
Cementazione di ponti e corone provvisori.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. 
Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Spremere sul blocchetto di miscelazione segmenti di Pasta Base e
 Catalizzatore di uguale lunghezza.
2. Miscelare accuratamente per 20-30 secondi.
3. Applicare la pasta all'interno della corona o ponte (provvisorio) e
 posizionare sopra al dente preparato e asciugato.
4. Lasciare indurire (3 minuti dall'inizio della miscelazione) ed eliminare
 il cemento in eccesso.
 Note:
 1. Si può correggere il tempo di indurimento usando una quantità
  maggiore o minore di Pasta Base (più Pasta Base = indurimento più
  veloce; meno Pasta Base = indurimento più lento). 
  Rispettare il range del rapporto di miscelazione Base / Catalizzatore
  3 : 2 - 2 - 3.
 2. Se il materiale si attacca al dente o al metallo, si può aggiungere
  della vaselina fino al 25% della quantità totale miscelata.

CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ottimale, conservare alla temperatura di  
4-25°C (39,2-77,0°F).
(Data di scadenza : 3 anni dalla data di produzione)

CONFEZIONI
Conf. 1-1: 55g Base, 20g Catalizzatore, Cleaner e blocchetto di 
miscelazione.

AVVERTENZE
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta 
acqua e consultare il medico.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’uso possono 
essere classificati come pericolosi secondo il GHS.
Fate costante riferimento alle  schede di sicurezza  disponibili su:
http://www.gceurope.com/download
o per le Americhe
http://www.gcamerica.com
Possono anche essere richieste al fornitore. 

Ultima revisione : 07/2015
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CEMENTO PARA PROVISIONALES SIN EUGENOL

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones 
recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
Cementación de coronas y puentes provisionales. 

CONTRAINDICACIONES
En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. 
Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto y diríjase 
al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Vierta cantidades iguales de las pastas Base y Acelerador en el bloc de
 mezcla.
2. Mezcle perfectamente durante 20-30 segundos.
3. Inserte la pasta dentro de la corona o puente (provisional) y asiente en el
 diente preparado.
4. Permita que asiente (3 minutos desde el comienzo de la mezcla) y
 recorte el exceso.
 Notas:
 1. El tiempo de fraguado puede ajustarse utilizando más o menos
  Base (Más Base-fraguado más rápido; menos Base-fraguado más
  lento). No sobrepase la proporción Base/Acelerador en el rango 3:2 a
  2:3.
 2. Si el material se pega al diente o al metal, puede añadirse hasta un
  25% de vaselina al total de la mezcla.

ALMACENADO
Para una óptimo resultado, almacene a temperatura de entre 
4-25°C (39,2-77,0°F).
(Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación)

PRESENTACIÓN
1-1 pkg: 55g Base, 20g Acelerador, Limpiador y bloc de mezcla.

PRECAUCIONES
En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con agua y 
busque atención médica.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones 
pueden clasificarse como peligrosos según GHS.
Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
http://www.gceurope.com/descargas
o para América
http://www.gcamerica.com
También se pueden obtener de su proveedor.

Última revisión : 07/2015
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